Особенности работы с программаторами «Prog_81_82_83».

Данные программаторы разрабатывались для работы с операционной системой «Windows 98». При работе с «Windows XP» имеются проблемы, которые можно обойти, соблюдая некоторые условия (с другими версиями «Windows» не тестировалась).

1. Использовать только СОМ1 или СОМ2.

2. Производить только одну операцию с прибором «чтение с прибора» или «запись в прибор». После чего следует закрыть окно программатора. Например, выполнили «чтение с прибора» / поменяли данные / сохранили данные в файл / закрыли программатор / запустили программатор / открыли файл / записали в прибор.

Приборы Б8.3.x и Б8.4.x можно обновить на заводе до версии Б8.50.03. Данная версия поддерживается программатором «UniprogBarier».

